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Brugsanvisning
  Denne brugsanvisning er blevet oversat til følgende sprog: DE, EN, FR, IT, ES, 
PT, NL, DA, SV, EL, BG, ET, HR, LV, LT, PL, RO, SK, SL, CS, HU. Oversættelserne 
kan downloades fra vores websted eifu.pajunk.com.

Obs!
 Læs følgende oplysninger og betjeningsvejledninger omhyggeligt! 

Rx only  Produktet må kun anvendes som beskrevet i denne brugsanvisning af kvalificeret 
medicinsk personale.

PAJUNK® anbefaler ikke nogen bestemt behandlingsmetode. Det medicinske 
fagpersonale har ansvaret for den måde, produktet bruges på, og for udvæl-
gelsen af patienter.
Ud over denne brugsanvisning gælder oplysninger i den relevante faglitteratur 
samt det aktuelle tekniske stade og uddannelsesmæssige niveau.
Manglende overholdelse af brugsanvisningen gør garantien ugyldig og bringer 
patientens sikkerhed i fare.
Hvis produktet bruges sammen med andre produkter, er det vigtigt at tage højde 
for disse produkters kompatibilitetsoplysninger og brugsanvisninger. Beslutnin-
gen om at kombinere produkter fra forskellige fabrikanter (hvor de ikke udgør 
behandlingsenheder) er alene brugerens.

Produktet må under ingen omstændigheder anvendes, hvis der er grund til 
mistanke om, at det er ufuldstændigt, beskadiget eller ikke er sterilt.
 Kun produkter, der er i perfekt stand, i ubrudt emballage, hvor den sterile 
udløbsdato på etiketten ikke er overskredet, må anvendes.

Beskrivelse af udstyret/ kompatibilitet
 Produktnumrene og omfanget af denne brugsanvisning fremgår af den aktu-
elle overensstemmelseserklæring.

SonoMSK: med Cornerstone-prægning, skråslibning, dybdegraduering, med 
monteret injektionsslange

Tilslutningsforbindelse: LUER

Tilsigtet anvendelse
Punktur, aspiration og injektion i muskler, led, sener og ledbånd.

PAJUNK®-kanylen kan også anlægges under vejledning af ultralyd, fluoroskopi 
eller CT.
Advarsel:
Denne kanyle er ikke egnet til brug ved MR-scanning!



3

D
an

sk

Tilsigtet bruger
Kun medicinsk fagpersonale; Ortopæder, reumatologer, radiologer, idrætslæ-
ger, fysiologer, praktiserende læger.

Patientmålgruppe
Voksne og børn.

Indikationer
Muskuloskeletal aspiration og injektion.

Kontraindikationer
Produktspecifikke kontraindikationer

Produktet må ikke anvendes ved kendt overfølsomhed over for materialet og/
eller kendte vekselvirkninger!

Kontraindikationer ved muskuloskeletal injektion
Overfølsomhed over for det injicerbare stof, ukontrolleret koagulopati, intraar-
tikulære frakturer, infektion (lokal eller systemisk infektion, overfladisk cellulitis, 
septisk arthritis/bursitis, osteomyelitis), steder med sener med høj risiko for 
ruptur, beskadiget hud på injektionsstedet, proteser eller ustabile led, nekrose, 
bakteriæmi.

Komplikationer
Produktspecifikke komplikationer
Upræcis placering af kanylen, knæk eller brud på kanylen, tilstopning af kany-
len, lækage ved kanylens nav.

Kliniske komplikationer
Vaskulære læsioner, smerter, blødninger, infektioner, septisk arthritis, allergi 
over for lægemidler, hæmatom, pneumothorax.

Lægemiddelafhænginge komplikationer
Seneruptur, bløddelsatrofi, artropati, osteonekrose, hyperglykæmi, hypopig-
mentering, opblussen efter injektion, rødmen i ansigtet, uregelmæssig men-
struation, flere smerter efter behandlingen.

 Brugeren skal oplyse patienter om de typiske komplikationer ved proceduren.
 Hvis der opstår komplikationer under anvendelse af produktet, skal hospitalets 
protokoller følges. Hvis dette ikke løser komplikationerne, eller hvis de anses 
som alvorlige eller umulige at behandle, skal proceduren forsigtigt afbrydes, 
og produktets invasive udstyrskomponenter fjernes fra patienten.
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Advarsler

for sterilt produkt:
Der er tale om et medicinsk engangsprodukt til brug på én patient!

Produktet må ikke genbruges!
Produktet må ikke resteriliseres!

De materialer, der er anvendt til fremstilling af udstyret, egner sig ikke til opar-
bejdning eller resterilisering!
Produktet er ikke beregnet til oparbejdning eller resterilisering.

Genbrug eller oparbejdning
 –  kan få produktet til at miste vigtige egenskaber, som producenten 
havde tiltænkt.
 –  udgør en betydelig risiko for krydsinfektion/-kontamination som følge 
af potentielt utilstrækkelige opbarbejdningsprocedurer.
 – udgør en risiko for, at produktet mister funktionsegenskaber.
 –  kan få materialer til at gå i stykker og forårsage endotoksiske reaktioner 
på grund af rester!

for punktur:
1. Sørg for at bruge en kanyle med passende mål (diameter, længde), især ved 

behandling af overvægtige patienter og børn.
2. Gennemfør en aspirationskontrol efter endt kanylepositionering. Hvis der 

kan ses blod i injektionsslangen eller sprøjten, skal processen afbrydes.
3. For at undgå at kanylen bliver bøjet eller brækker af, må der under ingen 

omstændigheder trykkes for kraftigt på kanylen.
4. I tilfælde af uventet knoglekontakt, skal kanylen trækkes tilbage og ret-

ningen skiftes.
5. Gentagen knoglekontakt beskadiger kanylens spids. En kanyle, der er beska-

diget på denne måde, må under ingen omstændigheder fortsat bruges. 
Ved tidligere knoglekontakt skal kanylen fjernes i ét trin.

for injektion:
1. Kontrollér altid, at injektionsstedet er aseptisk.
2. Lægemidler, der ikke er indiceret til den påtænkte anvendelse, må ikke ind-

gives.
3. Kontrollér hele tiden forbindelsen mellem kanylen og infusionsanordningen.
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Ved brug af flere komponenter er det nødvendigt at sætte sig ind i deres betje-
ning før brug ved at kontrollere tilslutninger og passager (kanyler, adaptere).

yderligere advarsler:
1.  Forsigtig: Spids genstand. Afhængigt af spidsens type (slibning) kan 

produktet eller dets dele have skarpe kanter eller spidser. Forskellige 
smittefarlige patogener kan overføres i tilfælde af et stiksår. I praksis er 
de vigtigste patogener humant immundefektvirus (hiv), hepatitis b-vi-
rus (hbv) og hepatitis c-virus (hcv).

2. Det er nødvendigt rutinemæssigt at træffe generelle forholdsregler for 
håndtering af blod og kropsvæsker i forbindelse med brug og bortskaffelse 
af produktet på grund af risikoen for kontakt med blodbårne patogener.

3. Bemærk, at fortsat brug af et produkt af samme type skal vurderes kumula-
tivt som beskrevet i lovgivningen om medicinsk udstyr, også efter at udsty-
ret er blevet udskiftet eller erstattet.

Anvendelse
1. Foretag en desinfektion af huden og dæk punkturområdet til med et sterilt 

hulklæde (valgfrit: udfør lokalanæstesi).
2. Skub kanylen frem til under huden.
3. Upræcis placering af kanylen.
4. Kontrollér om nødvendigt den korrekte position vha. aspiration.
5. Yderligere procedure i henhold til individuel indikation.

Anvendelse og opbevaring

Temperaturbegrænsning +10 °C til +30 °C

Luftfugtighedsbegræns-
ning 20 % til 65 %

Beskyttes mod sollys

Opbevares tørt

Generelle anvisninger
Produkterne fremstilles i overensstemmelse med de globalt gældende direktiver 
om farlige stoffer.

 Alle alvorlige hændelser, der opstår under brug af produktet, skal indberettes til 
fabrikanten og de relevante myndigheder i det land, hvor brugeren og/eller 
patienten er bosiddende.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Tyskland.
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Forklaring af symboler, der er anvendt i mærkningen

Fabrikant
Rx only Produktet må kun anvendes som 

beskrevet i denne brugsanvisning af 
kvalificeret medicinsk personale.Udløbsdato

Katalognummer Ikke MR-sikker

Steriliseret med ethylenoxid Vejledning

Må ikke resteriliseres Informationer

Må ikke anvendes, hvis emballa-
gen er beskadiget "CE-overensstemmelsesmærkning" 

eller "CE-mærkning" = mærkning 
angiver, at et produkt opfylder 
de relevante krav i forordningen 
om medicinsk udstyr eller anden 
EU-lovgivning om anbringelse af 
den pågældende mærkning.

Opbevares tørt

Luftfugtighedsbegrænsning

Må ikke genbruges Advarsel om spids genstand

Forsigtig PHT Indeholder ikke phtalater

Fremstillingsdato Indeholder ikke latex

Partinummer Styktal

Beskyttes mod sollys Oversættelse

Temperaturbegrænsning Medicinsk udstyr

Overhold brugsanvisningen
Unik identifikator for et medicinsk 
udstyr

Enkelt sterilbarrieresystem
Enkelt sterilbarrieresystem med ydre 
beskyttende emballage
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